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اندازه گیری فشارخون
درصد80(: نه پارچه)طول بادکنک-

درصد40(: نه پارچه)عرض بادکنک-

محوصدا بین کورتکوف اول وپنجم: سکول تیتوری گپآ-

احتقان وریدی،سن بالا،جریان خون ضعیف شریان

فیستول شریانی وریدی بزرگ،: عدم قطع صداتاآخر-

حاملگی،نارسایی مزمن آئورت،درکودکان

حداکثرشدت صدا رامعیارگرفته بقیه رابراساس آن محاسبه می کند: دستگاه دیجیتال-

سیستول بالاترودیاستول پایین تر: فشارگیری ازمچ-

یعنی هیل ساین20مساوی یاکمی بیشترازبازوست اختلاف بیش از: فشارپا

که نشانه نارسای آئورت یاعروق شدیدا کلسیفیه

دیاستول پایینتر: دیاف زیرکاف-

بالاترازواقعیت: اندام فلج-
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